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Claudia Oellig 

 

Claudia Oellig

 

 

94 36 EG

40

 

TLC/HPTLC

9 12

25

HPTLC  

HPTLC

[1-3] 1000 / 

 

 

 

 

1.5 

min 200 �L

HPTLC-ESI/MS

 

 

- (pH 6.8) 

1:1  

 

- (pH 

6.8) 1:1  
 

MIX 1 MIX 2 MIX 3 

 
 

(ng/�L) 
hRf  

 

(ng/�L) 
hRf  

 

(ng/�L) 
hRf 

E100 30 93 E103 50 86 E101 30 72 

E101b 45 5 E104 100 55 E102 20 19 

E110 20 57 E120 70 0 E105 25 53 

E122 20 71 E121 125 93 E129 15 60 

E124 15 27 E123 8 25 E133 8 26 

E126 30 10 E125 60 72 E141Na 860 86 

E127 10 93 E151 15 15 E141Cu 200 97 

E131 10 40    E163 300 0 

E132 200 0       

E142 8 23       

E100: E101: E101b: b E102: E103:

E104: E105: AB E110: FCF E120:

E121: 2 E122: E123: E124: 4R E125: GN

E126: 6R E127: E129: E131: V E132: E133:

E141Cu: E141Na: E151: E163:  
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HPTLC 60 F254 Merck

20 x 10 cm - 4:1  

 

CAMAG ATS 4 18

7.5 mm 8 mm 5 

mm 24 mm 9 mm

2 �L 1-4 �L  

3 25

50-85%  
 

- - -

65:23:11:1 50 mm

12 min ADC 2

HDC

 

 

- - -

65:23:11:1 1%

 
 

 

CAMAG TLC Visualizer UV 254 UV 366 

nm  

50 mm 12 min

36

20 s 200 �L

0,01 /

1.5 min

 

 

• VideoScan

Savitsky Golay  

 • CAMAG TLC Scanner 3 winCATS

11 [1]  

Rf 0

E120 E132 E163

45:35:18:2

2 1 cm 6 s

UV/

MS  

• TLC Scanner 3 winCATS

400 – 800 nm

/  

• TLC-MS

0.2 mL/min HPTLC/ESI  
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 RSD 

(%) 

 

400 – 800 nm  

 

M/Z 100-900  

 E122 

E124 

66.4 g/L 

13.3 g/L 

0.0 

2.1 

� 0.99996 

� 0.99957 

228 [M-2Na]2- 

279 [M-2Na] 2- 

178 [M-3Na] 2- 

1 E133 9.1 mg/L 0.1 � 0.99964 373 [M-2Na] 2- 

2 E122 76.2 mg/L 3.6 � 0.99958 228 [M-2Na] 2- 

 

MS

 
 

 

E122 HPTLC-ESI/MS  

E122 (m/z 228 

[M-2Na]2-) 

HPTLC-ESI/MS

2 (m/z 

162 ) 

2 HPTLC-ESI/MS  

 

 HPLC [4] HPTLC 

 0.58 0.003 

 0.64 0.11 

 0.04 0.0001 

/ €  1.26 0.11 

  11  

/   0.50 

 43 0.20 

  0.10 

/ min  43 0.80 

  54  

/40  N/A 5 min 
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